7 צעדים פשוטים לעצמאות
INOGENONE®G3
תחילת שימוש
שימוש ברכב/סירה/קרוון
לאחר שאתה בקיא בהפעלת Inogen One G3 בבית, אתה מוכן להשתמש ב- Inogen One G3 שלך בנסיעה.

כמו תמיד, נהג בזהירות. אל תנסה להפעיל את Inogen One G3 במהירות או בחופזה ברכבך. קח את הזמן ועקוב אחר הצעדים המוצגים משמאל. Inogen One G3 יכול לפעול מסוללה או מכבל מתח ז"י בעת שהוא נמצא ברכב, בסירה או בקרוון שלך. 
זהירות
ודא שמכשיר Inogen One G3 מאובטח לפני התחלה בנסיעה.

תקע את תקע ספק הכוח האוניברסלי למצית הסיגריות או שקע כוח ז"י.
תקע היטב את תקע כבל המתח למכשיר Inogen One G3 שלך ומקם את Inogen One G3 במקום בטוח ברכב. הפעל את Inogen One G3 כרגיל.






כעת לאחר שפרקת את כל הקופסאות, יש לך את כל הנחוץ לשימוש במכשיר
Inogen One G3 (IO-300) שלך. ההתקנה של Inogen One G3 שלך היא מהירה ופשוטה, אך לפני שימוש ב- Inogen One G3, קרא את המדריך למשתמש במלואו.
1. מקם את Inogen One G3 במקום מאוורר היטב. וודא ששני מסנני החלקיקים מותקנים במקומם.
2. הכנס את הסוללה של Inogen One G3 למקומה עד שלשונית הנעילה חוזרת למיקומה העליון.
3. חבר את כבל מתח ז"ח ל- Inogen One G3.
4. תקע את כבל המתח ז"ח בשקע החשמל הקרוב.
5. חבר את הצינורית האפית לפיית המתכת שעל מכשיר Inogen One G3 שלך. החמצן יסופק לך בעת נשימה באמצעות הצינורית האפית המחוברת למכשיר.
6. הפעל את Inogen One G3 בלחיצה על לחצן (). 
7. קבע את הגדרות קצב הזרימה בהתאם להוראות הרופא המטפל שלך. ניתן לשנות את הגדרות הזרימה באמצעות לחיצה על לחצני הגדרת זרימה המסומנים בסמלים "+" ו "-". מקם את הצינורית האפית על פניך ונשום באופן רגיל דרך האף.
הערה: חובה לחבר את Inogen One G3 למתח ז"ח במשך לפחות שלוש שעות לטעינה מלאה של הסוללה. 

סרטון הדגמה:
https://www.youtube.com/watch?v=XYrorsIuiro
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